Lois en spectroscopie de masse
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Principe : L'énergie électrique est convertie en énergie cinétique.
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Variables :

U : Tension accélératrice (V).
e : Charge élémentaire (C),

Z : Nombre de charges.

m : Masse de l'ion (kg),



- v :Vitesse (m/s).

2) Secteur electrigue (sélecteur de vitesse)

Role : Ameliorer la précision en filtrant les ions par vitesse.
Force électrique (déviation) :

Fiee = ZeE (E = champ électrique)
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Equilibre des forces :
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3) Secteur magnétique (focalisateur) :

Role : Séparation des ions par m/Z et focalisation.

Force magnétique (Lorentz) :

Finag = ZevB

Force centripéte :
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Equilibre des forces :
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